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SeptoMatrix Cervical - Transparent matrix for Class V restorations @

SeptoMatrix Cervical is an instrument used for modelling composites in Class V
restorations, composed by five different sizes and flexible shell shapes. The matrices
provide a perfect subgingival adaptation in the cervical region of the tooth when kept
under pressure, besides allowing the visualization and polymerization of the
composite due |(s Irans arence. The result is an excellent tooth anatomy and reduced
time'in the se: Select among the five aval ble swzesthe ong which hener
adjusts to the loo\h \D be restored. Adgust the matrix to the instrument.If the cavity
hasa subgmgwa\ extension, Frcmole he gmgwa\ re traction. \ﬂsen me last Iayer of
composite, compress the marix against the tooth forcing the comFosne to flow to
incisal / occlusal region. Remove the excesses from the edges of the matrix and
polymerize for 10 seconds through the matrix. Remove the matrix and cnmp\ele the
po\ymerlzalmﬂ accurdm'g o the recommendations of the manufact urer of the
composite. Perform the finishing and po\lshmg rocedures. Available in 5 sizes.
/arnings, precaution: estrictions: Professional use. The matrices are for
single USe only. Its reuse can cause cross comammancn Ifthere is proven alleray to
any of its com onems the product must not be used. To avoid an accidental
swallowing s product, It Is necessary the appl\cahon of a total isolation
technique m lhe nperatory field. Anﬁ‘senous incident related to the device should be
vegnned to the manufacturer and the com e\ent aulhomy of the Member State in
which the user and/or panem IS eslabhs eanln and sterilization: The
instruments are autoclavable (126°C - 16 mi 134 'C—18min). Before sterilization
roceed with the c\eanmg using water and enzymatm detergenl Cleanmg Carr)( ou
he cleaning with the water and enzyma deterg m 4 lase,
Protease, Lmase and Carbohydrase) and with pH rar b 1
Prepare the Solution accnrdm? fo the manuiaclurers mstrucnons The walev should
be potable. For a better effectiveness, it is recommended that the temperature be
between 40°C and 55°C. Submerge e products and leave in contact for 5 minutes
with the solution. Remove Fans and rinse under running water for at least 10
seconds. Dry the g ieces with absorbent paper or disposable wipes. Inspection:
Check the produal efore each use, obsewmg whether there is damage to the tips or
cracks along the instrument, and do not use in such cases. Cracks are indicative of
materla\ fragility, which can cause the groducl fo break. Composition: Instruments:
Polysulione. Matrices: Polypropylene. Storage: To be stored in a cool and dry place,
rotected from sunligt. P

1105040017 - Gervical - 50 assorted matrices
0105040018 - Gervical - 50 exira large matrices
0105040019 - Cervical - 50 large matrices
0105040020 - Gerv ca - 50 medium matrices
0105040021 - Gervical - 50 small matrices
0105040022 - Cervical - 50 extra small matrices

SeptoMatrix Cervical - Matrice transparente pour des restaurations de Classe V'

SeptoMatrix Cervical est un d\s usmt servam a modeler les matériaux composites
en restaurations de Clas: nt la forme d'une coquHI e et cing failles
différentes, elle possede e ﬂewaﬂné sumsan\e pour s'adapter a la région cervicale
de Ta dent lorsqu'elle est comprimée sur celle-Ci, offrant des restaurations d'une
excellente autonomie ef réduisant le temps de finition. Sa transparence permet une
visualisation de la résine et de sa pu[\fymensatmn Usage: Sélectionner parmi les
cing tailles d\spomb\es celle qui e I et B cas clinique. - Adapter la
matrice sur | mstrumem Si la cavité pos: deune extension sous-gingivale, effectuer
un écartement de la gencive. Insérer \a derniere_couche de résine, comprimer la
matrice cnmre Ia cervicale de manigre  ce que 'écoulement de I'exces se fasse de
maniere incisif/occlusif. Eliminer les exces et po\ymensev pendant 10 secondes
Retirer la matrice et compléter la polymerisation s confc

recommandations du fabricant du_composite. Dlspomhl en 5 !ormats

[ sa
sont a usage unique. Leur réutilisation peut pmvnquger une cnntamma\\on crmsée
Lorsquiil estle uﬂe al\erglechuvee aun des composants, e produit ne doit pas etre
utilise: que [utilisation des matrices soit foujour
accnmpagnée de Ilsolatlon absolue du champ opératoire, dans a mesure ou des
abjets Tibres peuvent ére déglutis ou aspirés accidentellement. Tout incident grave
survenu en lien avec le dispositif devrait faire |'objet d'une notification au fabricant et
al'autorite compeleme de I'ttat membre dans \eque\ I'utilisateur et/ou e patient est
établi. Nettoyage et stérilisation: Les instruments sont autoclavables (126°C -
min/ 1 4 —18m|n Avant la stérilisation Yalre un nettoyage avec de eau etun
détergent enzymatique. eﬂuyage réaliser le nettoyage a |'aide d'eau et de delerlqem
uadrl -enzymatique (Amylase, Protéase, Lipase et Carbohydrase) et dans une plage
JJ r entre 6,5— 7.5 Préparer Ja solufion suivant es orientations du Yanncam
Lo o e polable. Pour ohe cicacn oo accrue, la temperature recommandee e
comprise entre 40°C et 55°! ubmerger les produits et les lajsser en cumact avec
la solution durant 5 mlnules Retirer les pieces et les rincer a 'eau courante durant
au moins 10 secondes. Sécher les pieces avec du papier absorbant nu des
mouchoirs_jetables. \nspeclmn Vérifiez le produll avant chaque utilisation, en
observant sl'y a des degats sur les mees ou s fissures |e long de 'insrument,
el ns Iutlhsez pas dans Ce cas. Les fissures indiquent une fragilité du materiel, qui
10

ris duit. Composition: Instruments: Pol Ix{ ulfone. Matrices:
o‘\ay‘j?gop_y\géne‘ tuckage Stocker dans un endroit sec, frais et a I"abri de la lumiére
olaire. F
0105040017 - Gervical refil - 50 unités
0105040018 - Gervical rehl extra randes X 5[) unllés
0105040019 - fes X 50 uni
0105040020 -
010040021 - D )
0105040022 - Cervical refil - extra petites X 50 unités
SeptoMatrix Cervical
Tvaﬁtspareme Matrize fiir Klasse V Restaurationen

Die SeptoMatrix Cervical ist ein Instrument, welches fiir das Erstellen eines Modells
fir Kumposmul\ung bew Klasse \/ Restaurationen verwendef wird, bestehiend aus Ium

und Die Matriz
erméghchen untev Druck eine perfekte subgingivale Anpassung an die revkate
? n Zahn, sowie dank der Transparenz eine Visualisierung und
Pol ymensat\on der KomposmuHung Das Ergebnis st eine herausragende
und verkirzte nter den finf
verfiigbaren GréiBen diejenige aussuchen, die am besten zu dem zu res\aunerenden
Zahn_passt. Die Matrize an_das_nsirument ansetzen. Sollie die_ Licke_eine
subgingivale Extension ausweisen, fordern Sie eing Gingivaretraktion. Fiigen Sie die
letzte Schicht der Knmposmu\\ung ein, driicken Sie die Malrize gegen den Zahn,
damit die Kcmposwlquung in die inzisale und okk\usale Region flieBt. Entfernen Sig
die Uberreste von den Randern der Mafrize und polymerisieren Die fur 10 Sekunden
durcn d\e Matrize. Emnehmen Sie die Matrize und schlieBen
% i3 den Empfehlungen des Herstellers der Kompositfilllung. Realisieren Sie
dle ndverarbenung und Polierverfahren. Verfiighar in 5 GroBen. Hinweise,
Yorsic Elwnschrankungen Nur fur den’ professionellen
i rwendung kann z
fuhren Snlnen Informationen zu Allergien_gegen Eine der Bestandteile vorliegen,
davf das Produkt nicht verwende\ werden.Die Verwendung des Produkis muss stets
mit der absoluten Isolierung der Eperalwen ‘Umgebung einhergehen, da die losen
Ob|ekte versenemhch verschiuckt oder eingeatmet werden konnten. Alle im
it dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfalle dem
Hevslel\er und b zus\andw en Behdrde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender
und/oder der Patient niedergelassen ist, zu “melden $ind. Reinigung und
sterlhsatlon Die \nstrumeme onnen per Autoklav- Verfahren sterilisiert werden
26° min / 134°C — ) nrderstenhsmrun die Rem\gu g mit Wasser
und Enzymrelmgungsmwlle\ durch ihren. ewmgi ng; Fiihren Sie die Relmgung mit
Hilfe von Wasser und enzymatischen Waschmittel 4- Enzymen (Amylase, mlease
Lipase und Kohlenhydrate) und mit einem reinen pH-Bereich zwischen
durch. Bereiten Sie die Losung nach den Richtlinien des Herstellers vor. Das Wasser
muss trinkbar sein. Zur hoherer Effizienz wird empfohlen, dass die Temperatur
zwischen 40°C und 55°C liegt. Tauchen Sie die Produkte ein und lassen Sie sie 5

Sie die Polymerisation

Minuten lang mit der Losung in Komakt Entfernen Sie die Teile und spiilen Sie sie
mindestens 10 Sekunden lang mit flieBendem Wasser ab. Trocknen Sie die Teile mit

saugfahigem Papier_oder Einweg-Taschentiicher. Inspektion: Uberprifen Sie das
rodukt vor Jedem Einsatz auf Schiden an den SP\tzen oder Rissen ennang des
Instruments und verwen en Sie es in solchen Fallen nicht. Zusammensetzung:
istrument: Polysulfon. Matrizen: Po\ipropy\en Lagerung: Trocken, kihl und vor
onneneinstrah(un izt lag ng:
105040017 - SepioMatr Eerv Nachfilllpackung - 50 Einheiten
105040018 - SeptoMatrix Gervical Nachfiilpackung - extra groB X 50 Einheiten
1105040019 - SeptoMatrix Cervical Nacl pack ung -g grof} X 50 Einheiten
1105040020 - SeptoMatrix Gervical Nachfillpackung - mediym X 50 Einheiten
105040021 - SeptoMatrix Cervical Nanmullpackung klemXSO Einheiten
105040022 - SeptoMatrix Cervical Nachfilllpackung - extra Klein X 50 Einheiten

ix Cervical - Matriz para de Clase V @

e sktadnikéw pmduktu W celu zapobiegania przypadkowemu potknieciu produktu,
kumecma JES caokowna izolacja_pola zabiegowego. Kazdy powazny \ncydenl

alezy zgtosi¢ producentowi i Wiasciwemu 0rganowi panstwa
czwnkowsklego w kmrym uzytkownik lub pacjent maja miejsce zamieszkania.
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Czyszezenie | sterylizacja; Narzedzia nada Si do sterylizacji w aulok\awm
!60 16mi m/i’or%"c J18 min) ?’rzedsleryl\i\izacje Vet

pomﬂcq wody i detergen
23 POMOC: rgentem enzymatycznym z czterema enzymaml ‘%amylazg

3 wody | zgdeteg
roteazy, Ilpazy 1 ki ydrazy) i w zakresie pl e/sl%/m pom
rzx{( gwac preparat zgodnie 7 WytyC znrm\ pro ducen oda musl bgc czysta Dla
(sze| wydajnosci zaleca sie, ab{ emperaiura wynosita_od 40
Zanurzyc produkty | pozostawic W konfakcie z roztworem przez 5 minut. WyJ cw
I plukac pod biezaca woda przez co najmniej 10 sekund. Wysuszyc czesci ci mnnyrn
Eap\erem lub chust eczkam\ ednorazowymi. Kontrola: prawdz produkt przed
@azdym uzyciem, szuka] C Uszkodzer korcowek [ub peknieé wzdluz instrumentu i
nie Lizywaj go w takich przypadkach. Pekniecia wskazuja na kruch()sc materiatu, co
moze powodowac pekame produku kiad: Trzonk\ polisulfon Ksztahkl
Narz

SeptoMatrix_  Cervical es un dispositivo para modelar
reslauramones Clase V. Sus puntas en forma de concha, disponibles en cmco
tamanos diferentes, poseen la flexibilidad suficiente para adaptarse a la region
cervical del d\ente cuando se preswona sobre la mismo, resultando en reslauraclones
con optima anatomia, reduciendo el tiempo de. procedimiento. Iransparents, la
malrlse posibilita la visualizacion { pol\mer zacion del compuesto,_re uclendu el

tiempo_ de acabamiento y pulimen eleccionar entre \ns cmcos tamaniog
disy omb\es el que %or se adapte al ca S0 en {ralamiento . ar 1a matriz al
instrumento. Si fa cavidad se extiende a a region subgingival se debera promover la
refraccion previamente. Al insertar la Gltima capa de composite, presionar la matriz
conlra la vegmn cervical del diente desde e] cuello en senti 0 |ncwsa\/oclusa\ Ehmmar
los excesos Y luego fotopolimerizar por 10 sequndos. Eliminar la matriz y J]‘ letar
la Yntopol fmdrizacion 06 2cUe 00 con las ISUCIONeS del abrcarie ) pvo cto.
Realizar los procedimientos de acabado y pulido normalmente. Dlspombles ens

Qa

al y 50 prof Las
matrices Son de Uso nic. Su reutilizacion puede causar cumammaclon cruzada n
casos de alergia, ac \qu\eva & SUS, el producto no debe
ser ulhzado Se ¢ ienda que [a utilizacion de las esle swem e

Tecom 100 ma rces
nada_de alslam\emo absoluto del campo. operatorio, ti d
sue\tos f)ueden ser_deglutidos o aspirados accidentalmente: aqu\er mu ente
grave relacionado con el produclo debe comunicarse al fabricante y'a la autoridad
competente del Estado miembro en el que esten establecidos el usuario y/o el
paciente. Limpieza g esterilizaci 0s -instrumentos son_esterilizables en
autoclave (126°C — 16min /134"07 18 in). Antes de |a esterilizacion, realizar la
limpieza co ayuda de agl detert genle enzimatico. Limpieza: Realice la limpieza
con la ayuda de agua y detergente enzimatico 4 enzimas (Am\lasa Proteasa, Lipasa y
Carboidrase) y con ur pH puro entre 6,5y 7.5. Prepare la solucion de acuerdo con las
pautas del Yabl nte. El agua debe ser potable. Para mayor efectividad, se
recomienda que i temperatura esté entre 40°C y 55°C Sumergir los productos
dejarlos en cnmaclo cun la so\uclon durame 5 mmu 05 Re |re \as piezas y emuague
con agua corriente durante al menos 1 las piezas con papel
absorbente o con pafiuelos desechab\es Ins eccmn Vermque el producto antes de
usarlo, observe si existen darios en las puntas o fisuras en el instrumento y no lo
utilice en este caso. Las fisuras son signos de fragilidad del material que pueden

causar la rotura del producto. Composlcmn Instrumentos; Polisulfona. Matrices:
ol Almacenar en lugar seco, fresco y protegido de la
U7 Solar. P

0105040017 - SeptoMatrix Gervical - 50 matrices surtidas

0105040018 - SeptoMatrix Gervical - 50 matrices exira grande

0105040019 - SeptoMatrix Cervical - 50 matrices grande

0105040020 - SeptoMatrix Gervical - 50 m: lnces mo

0105040021 - SeptoMatrix Gervical - 50 matrices p

0105040022 - SeptoMatrix Cervical - 50 malrmessx\ra pequenu

SeptoMatrix Cervical - Matrice trasparente per restauri di Classe VV @

SeptoMalrix Cervical & uno strumento utilizzato per la modellazione d\ compositi in
restauri di Classe V, composto da cin e, diverse d\mens ioni e forme flessibili
dinvolucro. Le matrici forniscono un perfetto_adattamento sottogengivale nella
regione cervicale del dente quando Ienuto so\to pressmne oltre a consentire la
visualizzazione e la polimerizzazione del compo g alla sua trasparenza. I
risultato & un fckllehe anatomia g6 dentc & lemp\ ridotti nella procedura. Uso: Tra
le cinque lat}]{he dlspombm selezwnare quella che meglio sj adatta al dente da
ripristinare. sullo strumento. Se la cavita ha un'estensione
smmgen?wale promuovere \a retrazmne gen ivale. Inseme l'ultimo - strato_di
composito, comprimere Ia matrice contro il den e forzando il composito a scorrere
verso Ia regione incisale / occlusale. Rimuovere gli eccessi dai bordj della matrice e
Pol\menzzare per 10 secondl al\raverso \a matrice. Rimuovere la mamce e comp\e\are
limerizzazione secondo andazioni _del produttore del c 05

Esegu\re le procedure di ﬁm\ura e Iucwda\ura Disponibile

Avvertenze, precauzioni e restriziol er uso r01555|ona\e e malric: son
solo per uso singolo. Il suo riutilizzo pt ausars comamlnazmne incrociata. In caso
di allergia accertata a uno qua\swasw del SUOI Compunenn il prodotto non deve essere
utilizzafo. Si. raccoman d \I \CI Sa_sempre ACCOTDAN alo
dal\ isolamento assoluto de m o d momento che gli o %
essere ingerito 0 asplralo acciden a\menle Oua\swasw mcldeme rave ver malosw m
relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorita competente dello Stato membro in
cui I'utilizzatore e/0 il paziente & stabilito. Pulitura e sterilizzazione: Lo strumento
puo essere sterilizzato in autoclave a 126°C — 16min / 134°C — 18min. Prima della
sterilizzazione, procedere alla pulizia con acqua e letersivo enzwmalwo Pulitura:
Effettuare [a guhtura con ['aiuto di acqua e detergenti con 4 enzimi (Amilasi, Proteasi,
L\pasw ¢ Garboidrasi) e con EH purD compreso 1 65- Pveparare I soluziong
secondo le linee guida del produttore. Lacqua deve, éssere potabile. Per una
mag \ore eﬁlmenza si raccomanda che la temperatura sia compresa tra 40 °C e 55
©C. Immergere | prodotti e lasciare a contatto con la soluzione per 5 minuti. To Here
le pam e scwacquare con acqua corrente per aimeng 10 secondi. Asciugare Je parti con
carta assorbente o fazzoletti monouso. Ispezione: Controllare il prodotto prima di ogni
utilizzo per verificare che non vi siano danni alle punte o alle crepe lungo |o strumento
e non utilizzarlo in questi casi. Le crepe sono indicative della fragilita del materiale,
che puo causare la rottura del prodotto. Composizione: Strumenti: Polisulfone.

Matrici: Polipropilene. Conservazione: Deve essere conservato in luogo asciutto e
fresco, al r\%ar dalla luce solare, Presentazior

0105040017 - SeptoMalr Eervwca\ rehH—mOumtaassomto

0105040018 - SeptoMatrix Gervical refill - extra vandeXSO unita

0105040019 - SeptoMatrix Gervical refill - grande X 50

0105040020 - SeptoMatrix Gervical rehH»med\aXﬁOumt&

0105040021 - SeptoMatrix Cervical refill - piccola X 50 uni

0105040022 - SeptoMatrix Cervical refill - extra p\ccolaX50 unita

SeptoMatrix Cervical - Transparentna ksziattka do ubytkow klasy V

Ksztattki przyszyjkowe to narszzwa s!uzaﬁce do modelowanja kompozytéw w ubytkach
klasy V. Skfadaja sie z pieciu fransparentnych koricowek rozneqo ksztattu | rozmiaru.
Ksziattki zapewmaj kom ole wzua\nqudealnqmtegraq 0ddziasto qkkompnzylu
W obszarze ‘}/v kowym zeb poprzez wywieranie delikatnego nacisku podczas
D\)hl‘ﬂEWZaCﬂ rezultacie uzyskuje swesuzupei ienie 0 idealnych wiasciwosciach
anatomicznych w skrocongm czasie. poso uzycia: Nalezy sposrod pieciu
dostepnych rozmiarow dobrac kor pasujaca  najlepiej do danej sytuam
khmczneJ Natozy¢ kszlatke na inst rumen? W pray; pdk ubytkéw poddziastowyc!
lezy wykunac el rakcje dziasta. Natozy¢ ustatmq Warstwe Kompozytu, a ﬂaslepme
doswsn ks7tattke do zeba w taki sposeb, aby nadmiar kompozytu {
k\erunku dokoronow#m Usun admiar kompozytu znad brzegow szanl \

redzia powinny by¢ przechowywane w suchym
T chiodnym miejscu. Chronic przed dziafaniem promieni stonecznych. Postac:

0105040017 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupetniajacy x 100 ksztattek
0105040018 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupetniajacy x 50 ekstra duzych

5040019 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupetniajacy x 50 duzych ksztattek
010504[)020 eptoMatrix Cervical zestaw uzupetniajacy x 50 srex mch ksztanek
0105040021 - ep\oMa\rlx ervical zestaw uzupetniajacy x 50 m e/ sztattel
0105040022 SeptoMatrix Cervical zestaw uzupetniajacy x 50 eksfra malych

SeptoMatrix Cervical - Transparentni matrice pro opravy 5. teidy @

SeptoMatrix Cervical je. nastrm ?DUZIVHVH/ k modelovani knmpozNP Fi opravéch 5
tr\dy sklada e 7 péti | ruznyc velikosti a flexibilnich tvara matric, Matrice posk{ uji
vybornou adaptaci mist nachdzejicich se pod ddsni v oblasti korene zubu, fl lize
jsou pod tlakem krome foho umoznujt |k své transparentnosti vizualizaci a
guly raci kompozitu. Vysledkem je skvel anatomie zubu'a zkracen! doby zakroku
ouziti: Vyberte si z péf tl dnstupnych vellkostl tu, kterd se nélépe prizpasobi zubu,
kiery se bude spravovat. Ué]rav € Mat HCI pod\e nastro]e Poku ¢ dutina rozslrena do

mista pod dasni, provedte retrak e pos| dm vrstvukom)
Bnmacknele matrici k zubu tak, al by kompomm malenal zatekl do mista mcwze/ok\uze
dstrante prebyvaum materidl 7 okva“u malrice a provedte po\ymenzam pres matrici
sekund. Sejméte malrici a dokoncete polymerizaci v' souladu s

doporucemml vymhce kompozumho materidlu. vaed'te do oncnvam a \eﬁum prane.
omez

dostani v 5 velikostech, Vystrahy, ennvm opati

uzm odbovmky Malnce JSOU uréeny pouze k |edn0rézo ému pnuzl Opakované
muze zpusobit krizovou kontaminaci. Produkt se nesmi pouzivat, pokud byla

pmkazana alergie na kteroukoliv ze slozek. Al { nedoSlo k nahodnemuy spolknuti

produktu, je treba pred aphkampmvést kompletn( \zolam celého operacmho po\e

Jakakohv zdvazna nezadouci, prihoda, ke kieré doslo v souvislosti s dotcenym
ostredkem, by méla byt h\aseﬂa vjrobei apnslusnemu organu ¢lenst keho slalu v

nemz e uzivatel a/nebo pacient usazen isteni a1sslerlllzace Nastroje je mozno

dezinfi ovatvautuklavu( 26°C — 16min, 134 C n). Pred sterilizac odstete
i nlem & Provedte Cisténi pomoci v
mylazy, protedzy, karbohydrazy) a neutrz \mhu pH v

0 a
p 5. Pripr avte ruztu odle po%y, i vyrobee. Voda musi byt pitnd. Pro
vetsw ucmnost $e doporucuje teplola mezj 40°C az 55°C. Ponoite vyrol y a nechte
jevkontaktu s roz\okem po dobu 5 minut. Vyjméte dily a op\échnele jel tekoucw vodou
0 dobu nejmene 10 sekund. Dily osuste savymkp nebo_jednorazoy
uterkam\ Kumrola Pred kazdym pouzmm vyrobek nntvolune podivej te s,e. jestli
0810 k poskozeni hrotdi nebo k prasklinam podél nstroje, avtakovyc pipadech
|e nepouzlveljle Trhliny sve dcwokrehkost\ maerialu, klerd meize 7 sobt‘)o kozeni

\{Jy Slozeni:  Nastroje: Polysulfon Malnce Po\ypropy Skladovani:

chova\/ﬂlenach\adnemas ém misté, chrant Fdsluncem Provedeni:
0017 - Nahradni ndpla SeptoMalr erv -50 ki

0105040018 Nahradni ndpl SeptoMatrix Gervical - extra velké X 50 kust

0105040019 - Nahradni ndplry SeptoMatrix Gervical - velké X 50 kust

0105040020 - Nahradmnapln eptolViatr Cerwca\ slredm)(ﬁOkusu

0105040021 - Nahradni naplr SeptoMalrix Gervical - malg X 50 kus

0105040022 - Nahradni népln SeptoMatr erwca\ ve\mw ma\éXSOkusu

SeptoMatrix Cervical - Malrice transparenta pentru restaurari de clasa a V-a

SeptoMatrix Cervical este un instrument folosit pentru_modelarea materialelor
compoxzite in restaurari de clasa a V-a, fiind realizata in cinci dimensiuni diferite si cu
forme flexibile. Matricea ofera o adagtare subgmgwa\a erfecta in re%lunea cervicala
a_dintelui atunci cand este ;muta sub_presiune, \anga ul ca permite
vizualizarea f‘ polimerizarea materialului compozit da orita tvaﬂsparen;el sale.
Rezultatul esfe o anatomie excelenta a dintelui si_un timp reg | procedurii
Utilizare: Selectati dintre cele 5 dimensiuni disponibile pe cea care este ol mai bine
adaptata la dintelé care trebuie reslauval Ajustati matricea la instrument. In cazul in
care cavitatea prezinta o extensie subgingivala, promovati relra%erea gingivala.
Introduceti ultimul strat al maler\alu\u\ cnmpozwt compnmat\ malricea Tmpotriva
dintelui fortand materialul compozit s: egiunea mmswa/oa\uzalé
Indepartati éxcesul de la marglmle el §I pohmemza;\ timp de 10 secunde pr
matrice. Indepartati mamcea i COm) \elap Dolimerizarea comorm recumandamov
fabricantului_de_material c pozn fecttiati procedurile de fini
Disponibile in 5 d|mensmn| Avertismente, precaum si res!n
uz profesional, Matricele sunt exclusiv de unica folosinta. Reutil
contaminarea fncrucisata. Daca se cunoaste existenta unej alergii la oricare
componemele sale, produsul nu Irebule utilizat, Pentru a ewla inghitirea acmdenlala
estui produs, este necesara aplicarea unei tehnici de izolare totals a campulu
0 evalor rice inciden 1t grav care a avut \Dcw in raport cu dlsp \Iwul trebuie ray ponal
pmducamru\u\ %\ aulonlaw competente din statul membru in care utilizatorul si/sau
pacientul este stal Hl Curatare si sterilizare: Insirumentele se pot dezinfecta m
autoclav (126°C —16min / 134°C ~ 18min). Inainte de sterilizare, curatati cu apa s
. Guratare: Efectuati curatarea cu 4 utorul apei si a 4 deferge enw
eaza, L\paza si Carbohidrasa) cu un DHE cugrms intre
N af ia conform recomandamnr labncamulul pa rebuie sa fie
‘potabila, Penfru o eh cienta mai mare, se recomanda ca temperatura sa fie cuprinsa
intre 40°C si 55°C, Se sclfunda produsele si se lasa in contacl cu SO|U§1Ia timp de 5
minute. Scoateti piesele si clatiti cu apa cUrgatoare pemru cel putin 10 secunde,
Uscati piesele cu hartie absorbanta sau testturi de inic. Inspectie; vermcat\
rodusul nainte de fiecare utilizare, cautﬁnd delenorarea vénunlor sau fisuri de-
ungul instrumentului i nu-| folositi n aceste cazuri F\sume indica Yvaglhlalea
maerialului, ceea ce poate determina ruptura produsului. Compozitie: Instrumente;

Polisuliona. Matrice; Pohpmgl\ena Depozitare: A se depozita intr-un loc uscat si
racoros, ferit de\umma 0:

0105040017 - Rezerva de Cervical - 50 de bucéi atl

0105040018 - Rezerva e Cervm xira-mare, 50 de hucan
0105040019 - Rezerva de vical - mare, 50 de buc:

0105040020 - Rezerva de Eervma\ medie, 50 de bucau

0105040021 - Rezerva de ervical - mica, 50 e buc: a;b
0105040022 - Rezerva de Cervical - extra-mica, 50 de bucati

SeptoMatrix Cervical - Mpo3pauHa maTpuLia 3a Bb3cTaHOBABaHMA KnacV

SeptoMatrix Cervical e UHCTpymeHT
Bb3CTaHMBABaHUA Knac V, HanuuHn B net paznmunw pazMEpa W rbBKaBy
bopmati. oy nog sesre o

n
polimeryzowac przez Dsekundqzdj ¢ kszlattke i zakonczyc je zgodnie
Z zaleceniami producenta malena u PIZEJSC do procedﬁr opracowywanla i
polerowania wypefnienia. Dost QP ezenia, srodki
oslroznuscl i ograniczenia: Tylko do uzy ku pvmes onamego Ksztallkl wykgcznie
Jednorazoweqo uzytku. Wielokrotne stosowanie ksztattek moze niesc ze sobg ryzyko
zakazen krzyzowych. Nie stosowac, jesli u pacjenta stwierdzono alergie na

it I Toit KaTo Ca NpO3paUHY, Te Cbilo
ocrypscar’ amnMMocT B noanepwzaum T KounoTa, PE3yTaTbY € OTHa

ynovpeﬁa 01 nene nanwm gaywepa wzﬁepme mzw, Komo ce ¢m<cmpa
Halk400e KM 309, KOO TD03a f C& pecTaBpupa. QvikC/payTe arpiara
Ha WHCTpyMeHTa. AKo npoAb/kaBa A0 palioHa NOA BeHuuTe,
OTAPbIHETe BeHLMTe. BITRKHETe MOCTEAHIR TaCT O KOMNO3HTa, HaTCHETS

3 pastiepa.

I_Fmbemonanua

osmpna ynorp
PAbBa /1a C

1 S Camo 3a

notpeoa. MaTpuuata ca cavo 3a ef HoKpaHa nmpeﬁa.
MOXe Aia 0Befe A0 Kpbcrocanozap

VI3N0/138a 3a NaLEHTY, KOUTO NOKa3BaT aneprmHM peaKLlVM

Ko HAKO O HETOBMTE KOMTOHSHTI. 32 73 vAbeTeTe Cyi
npopykTa e HEOE)(OFIMMO @ u3nonssare TexHWKa Ha MbnHa M!OHELIVN Ha

OnepaLvoHHOTO

TIONE. Beeit CopMO3eH MHLIYAEHT Bo BpbaKa ¢ M3ASNAETO

CflefBa Aa ce AOKNaABa Ha MPOM3BOAWTENA W KOMIETEHTHWA OPraH Ha
p¥aeaTo wneika, b KOATo € ycTaropen norpecmemr Wi e

He 1 cTepy3aLust; Vi

CTepUN3IpaH B

VCTEa HTDyerTLT
asmmaa npu 126°C Tomin/ 134°C~ 18min, I'Ipe[:uA cvepnmaum nouvcTere
CTe:

€H3VIMeH MouCTBALL Mpenapar

aHETO Ce

msbpmaa C MOMOLI{Ta Ha BOa i n?enaparcheHzmMNn CbCTaBKI

(Amanaza, rpore

7,5. Tlpu

npov3soviTens,

32 Tnasa 4 Bunexvipasa)  Anct Avanasos Ha P exay
IroTBeTE  PasTBO) B CbOTBETCTBME C YKasaHuATa Ha

Bogara Tpres e e nWTelika. 3a 110-TonAMA SgEKTVBHOCT ce

n
ouase'le B KOHTaKT ( pasnaopa 3a5 MMNYTM Vlzsane've HaCTMTE W U3nnakHeTe C
allja Boja 3a Tl abcopbvipal

Hali-manko 10 cekyaw. Viscywete uactvre

xapwm WM Kbpr 3a eaHOKpaTHa ynotpeba. [poBepka: I'Iposepnsamre

NpoAYKTa Npe/v BCAKa yrioTpe!

, KaTo TbpCUTe MOBPeAV Ha HAKPaVHNLWTE

VIV FKHATVHIA 110 YDEAA 1 HE o BTaKIMBa CnyJaut.
Ca noKasaTen 3a KDEXKOCTTa Ha MaTepyiana, KOeTo MOXe /ia /l0Befie /10
iynsatie Ha npogyKTa,

Coxpanieriney i ca Coxpansion oy MACTO, 3auTero or
CTbHyeBa cBeTMHa. [TpecTaBaH B

0105040017 - Cervical PO .
0105040018 - ervical CTpauanKy X 50 6pofin
0105040019~ Cervical 5006y

0105040020 ervical munHTen - cpepHi X% émwm
0105040021 - Cervical roniemn X 50 6poiiki

0105040022 - ervical Tpa roniemi X 50 6poiiku
SeptoMatrix Cervical - Atlatsz6 matrica V. osztalyl tomésekhez @
A SejilloMalrlx Cervical egy kompozitok formazasara alkalmas, V. osztalyl tomeések
készitesekor hasznalhato eszkoz amelyre

keze\esl idotartam _ rovidulésével

kontrollt és a polimerizal
éretek kozlll azt,
matricat az esz

vwsszahuzndasal He\yezze be az u olsu et t g kompozn
a

inci zzﬂws/okkmzan

majd polimerizaljon 10 masod

majd fejezze be a

hég\l\esztheto MegfelelG nyomés Xoiéséva\amalncak Ickéletesen adaptal
ognﬁakﬂal az fny alat \erulelg ez Attetszoek, ezért Iehs Ve teszik a
is.

0l klonboze méretben kaphald ruga\mas

yken kwa\u ana um\al 10rma erhelo e\ a
ovidulésével znalat: Valas Ikezésre 4llo
ame\ylk a \egjobban |gazod\k a he\yrealhlandot huz lllgssze Yel
0zre. Ha az Ureg subgingivalis knerledesu seg e £l6 a fog )i
fot, m omla raa malrlca

nyszeritve mpozito Qy ozduljon
SHerelk fle Tavomsa e\ amatrica széleingl tu\csnrdunanyagot
ercig a matrican keresztiil. Tavolitsa el a matricat,
a kompozit anyag gyartma alta\ Ja asoh e\]arasnak

Ve

gezze el a hmmzast ¢s polirozdsl, 5

5

rende\

asznalatra. A

ermel al
izolaldst szilksége:

sulyos varatlan eseményeket jel

(eresz\fertozest okozhat. Az a\ko\us\eme aller
k nem alkalma;

és z_
matricak  csak ~egyszer haszna\alusak L]rate?hasma\asa
is

imazhato. €letlen [en) e\esene?( el eru\esenez IEHES
salka\mazmamunkaleru\eten Eszt tjzze\ ka cs ID Glor \0

beteg letelepedési helye SZEJHI'III Ia?al\am %Iekes nalosaggnak Tlszt“as és

sterilizalast: Az e
~18 percig. Steri
A tiszijtdst viz és

seg\lse‘geve\ végezziik, tiszta ?AH \annmrmy an

tasilas:

érdekeben ajanlott, ho%y a homévsé
termekeket es hagyja
alkat reszeket s 0 mse le folyo viz alaft legalabb 10

darabokat nedvszi
felhasznalds eltt

[orekeny:

szkoz autoklavban sterilizalhato 126°C-on - 16 percig / 134°C-on
lizélds el6tt tisztitsa meg vizzel és enzimes mososzerrel. Tisztitas:
enzimes mososzer 4 EHZHTI (amildz, protedz, lipaz és szenh\drat{
5 - 75 kizolt Keszwlse el 3z oldalo

sai szerinl vowznek ke\l lennie. A jobb hatgkon
en. Merft se a

620 e
percen kereszt | emmkezesben az oldattal. Tavolitsa el az
masodpercig. Szaritsa meg a
ivo papirral vagy eldobhatu lorlokendove\ Ellenérzés: Minden
ellendrizze a termeket, el seriiltek-g a mészer

talnak, ~ami @ - ferm forgsét  okozhatja.

vegeﬂ leve hegyek vagy repedesek Hyeﬂ esetekbeﬂ n%aszna\]a A repedesek az
anyag
T erm

rol
T?rmékh%mu( ol

sszeletelenkeml

Eszk z0k: ~ poliszulfon. Malrmak pnhprop\len

zdraz, it Ilos napfénytsl védett helyen tarolando.

0105040017 - Cervical utdntdlt6 - 100 db

0105040018 - Cervical utantolt - extra kicsi X 50 db

0105040019 - Gervical utdntoltG - kicsi X 50 db

0105040020 - Cervical ut I - kozepes >< 50 db

0105040021 - Gervical utantolt6 - 50 db

0105040022 - Cervical uts ntdllo extra nagy X50db

SeptoMatrix Cervical - Transparentna matrica na opravy 5. triedy @
SeptoMatrix Cervi

ml opravach triedy
latrice poskymlu
korena zuba, ak su

vizalizaciu a pol

ical je ndstroj, pouzivany pri modelovani kompozitnych materidlov

V. sklada sa z piatich roznych velkosti a flexibilnych tvaruv mamc

vybarny adaptaclu miest nanhadza]ucmh sa pod dasnom v oblas|

U pod tlakom; okrel toh o UJU vdaka svnm lransparenlnost\
enzamu komp zituL

Vy: a2 3
skratenie ¢asu zak‘{oku Pouzitie: Vyberte swyz p\al\ch Josluﬂnych velkush Iu klora

53 najlepSie prisposobi zubu, klory
naslrma Pokial je kavna rozsirend do_miesta pod dasnom, vi
dasna. Vloztg posled

by a nechal
%)rebylocn mat er
0 sekind. Snim|
dyrobcu komgjon

V5 vel

odborni
puuzme moze spusu
pacientov, ktorf maju alergicke reakcie n

c
nanodnemu ﬁveh\
izolaciu Geléf

10 operacneho pola,
b{ mal tito udalost ohlasit vyrobcovi a prisiu:
rom ma pouzivat

sa bude opravovat. Upravie matricu “podla
ykona]le retrakmu
ednll vrstv ko pozwtnehu mateué\u stlacte matricu m k
komy do mmzalne(nklume oblasti Odstranle
il z okrawv mamce a vykonajte polymerizaciu cez matricu pocas
e matricu a dokoncite po\ymemzacwu v stilade s odpordcaniami
Iného malenélu Vykonajte dokoncovacie a leStiace prace. K
kp strahy, preventivne opatrenia a obmedzenia: 1ba
alr e SU uréené iba na |ednovazove pouzme Opakované
Vi kontamindciu, Produkt s e pouzivat u

na ktordkolvek zo z\o \ek Ab nedoslo k

mul\u produktu #e potrebné pred aplikdciou vykonat kompletnti
ripade zavaznej nehody spasobenej pomackou

mu organu v ¢lenskom State v
istenie a sterilizaci 0 je

I
aler alebo pacient byifEko.

mozné_ sterilizovat v auluk\ e pri 126°C — 16min / 134°C — 18min Pred
erilizaciqu  vykon

istenie:
roleéz a
Brlprav e podlg i
odporuca teplota
m po dobu

sekun Diely osuste sajl

port i
rézy a neutraineho pH v rozmedzi )
okynov vyrob cu Voda musw hy pitna. Pre vacSiu Géinnost sa
medzi 40°C az 55°C. Poni bk{ a nechajte ich v komakte S
5 mindt. D\e\y Vvyberte a op\ac nite teclcou vod 10
papierom alebo jednorazovymi obru riskam: Konitola

cim
Pred kazdy pouzitim vyrobok sk umrulu]te c\ nedoslc k poskodeniu hro\ov alebo k

prasklinam v po celej dIz}
naznacuju Krehkust materidlu,

Nastroje: Polysulf

Zke pristroja, a v tychto pripadoch ho nepouzivajte. Praskliny

Klore mozu sﬂosomt rozbitie vyrobku. Zlozenie:
on. Matrice: Polypropylén. S| Iaduvame Uchovavajte na suchom
te pred sinkom. Vyhotove

Cervical nahradna napl 00 kus
Gervical nahradng ndpli - extra male x 50 kusov

Gervical nahradng ndpli - malé x 50 kusov

Gervical nahradnd npli - stredné x 50 kusov

0105040022 -

Cervical ndhradnd ndplf - velké x 50 kusov

Cervical nhradna ndplr - extra velké x 50 kusov



ix Cervical - malrix voor

van klasse V @

SeptoMatrix Cervical is een apparaat dat gebruikt zal worden voor modellering
composieten in klasse V restauraties, samengesteld door 5 verschillende maten en
felxibele schelp vormen. De matrices zorgen voor een perfecte aanpassing in het
cervicale gebied van de tand wanneer deze onder druk word gehouden. Ook geldend
voor het toestaan van de visualisatie en polymerisatie van de composiet vanwege de
transparantie. Het resultaat is een uitstekende tand anatomie en een kortere
rocedure. Gebruik: Selecteer 1 van de 5 beschikbare maten die het best past bij de
and om deze te herstellen. Pas de matrijs aan, aan het instrument. Als de holte een
uitbreidi ? heeft raden we de gingivale intrekking aan. Plaats de laatste [aag van de
composiel, de malrix te comprimeren tegen de tand dwingt de composiet te Stromen
naar incisie/occlusale regio. Verwijder de excessen van de randen van de matrix en
polymeriseer voor 10 seconden door de matrix. Verwijder de matrijs en voltooi de
isatie volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het composiet. Voer de
ing en polijst procedures uit. V in 5 maten.
voorzorgsmaatregelen en beperkingen: Alleen voor professioneel gebruik: De
malr%sen kunnen maar 1 keer gebruikt worden. Als er een bewezen allergie van komt,
maF et product niet gebrujkt worden. Het wordt aanbevolen dat het 35 ruik van de
mafrices alI\E qgepaard gaat met absolute isolatie van het operatieveld, omdat losse
voorwerpen kunnen worden ingeslikt of per ongeluk wordel opgezu%en Elk ernstig
voorval In verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiént zijn/is
geves |Pd Inemggl]r%qaee s|%rg|sal|e: Het apparaat kan worden gesterilliseerd door
ocl ] 126°C —

Boga in. [l GonbLueit
SerbHoc pekolenayeTcs, Tobbl Temnepatypa coctasnaina ot 40°C Ao
55°C_ MorpyauTe mpoy OCTaBbTe B KOHTAKT@ C PacTBOPOM Ha 5 MYHYT.
W3sneknTe” AeTanu 1 NpomoiTe MPOTOYHOM BOAOK He MmeHee 10 cekyHa.
BbicywuiTe f1eTani ¢ MomoLLbo
candetok. OcMOTP: Nepen KaxpbiM UCNONb30BaHVIEM NPOBEPAITTE W3aenie,
0bpaLLiaR 0COBOE BHAMAHUE Ha HaNAiYe MOBPENICHM HaKOHEURVKOB. WA
TREWLVH Ha VHCTpYMEHTe. B Cltyuae ObHapy»KeHUA Takmx NOBpexpeHiii He
uto

savstarpéjo piesa nu{umu Ja ir zinams par alergiju_pret kadu no
izstradajumu nedrikst lietot. Lai izstradajums nejausi netiktu norits, opera
laukam janodrosina pilniga izolacija. Jebkads nopietns ar saistits negadi|
batu japazino razotajam un tas dalibvalsts komﬁelema@ iestadei, kura lietota
veic Uznemejdarbibu’ unjvai dzivo pacients. Puhastamine ja steriliseerimi
Instruménti voib autoklaavis steriliseerida temperatuuril 126°C — 16min / 134°C —
18min. Enne  steriliseerimist tuleb toode puhastada vee ja enstmaatilise

e Ja ensimaaltili

VICTIONb3yiTe V3ReNve. TPeLHbI YKa3biBaloT Ha XPpyMKocTb
MOXET NDUBECTVI K €70 NOOMKE.

Coctas: VIHCTpymeHTb!: [NonncynbhoH. Matpuupi: Monvnponunen.
Xpareivn Ky aHUTb B CyXOM. MecTe BHe
CONHEUHbIX STyel, BapuaHTbl: )

0105040017 - SeptoMatrix Cervical fOMOAHUTENbHbII KOMANEKT - 100 WTyK
0105040018 - SeptoMatrix Cervical FJONOHATE I KOMMNIEKT - ybTPa
manbie X 50 \.IJ?K . ) .

0105040019 - SeptoMatrix Cervical ONONHNTENbHBIA KOMMNEKT — Manbie X 50

wryk
6105040020 - SeptoMatrix Cervical pononmurensHit KomnexT - cpegpie X 50
wyk

0105040021 -
50uryk o ;
0105040022 - SeptoMatrix Cervical AONONHMTENbHBI KOMITEKT - ynbTpa
GonbLuvie X 50 wryk

ix Cervical 7 KOMIEKT: X

SeptoMatrix Cervical - Prozirna malrica za restauracije klase \/

een aufoclaaf bi minuten / 134°C — 18 minuten. Voorafgaand aan
sterilisatie, doorgaan met reinigen met water en
Eg‘s%gln%ge Voer de reiniging uit met behulp van water en enz%mal\sc wasmidde!

uit 4 enzymen %Amylase. Protease, Lipase en Carbol dr_ase?v_sn met een
2uiver pH-bereik tussen 6,5 - 7.5. Bereid de oplossing volgens de richtlijnen van de
fabrikant. Het waler moef drinkbaar zijn. Voor de meest efficiénte werking wordt
aanbevolen dat de temperatuur tussen 40°C en 55°C ligt. Dompel de producten
onder en laat het gedurende 5 minuten in contact mef de oplossing. Haal de
onderdelen uit de oplossing en spoel ze minimaal 10 seconden af mef stromend
water. Dmu%de onderdelen af met absorberend papier ofwe?werﬁdoek!]es Inspectie:
Controleer et product voor ieder gebruik, bek\lk of het schade bevat aan de
uiteinden of scheuren over de lengte van het instrument, en gebruik het in deze
evallen niet. Scheuren duiden op een kwetsbare staat van hef materiaal, wat kan
leiden tot het breken van het product. Samenstelling: Instrumenten: Polysulfon.
Matrijs: Polypropy{leen, Bewaren: Bewaren moet in droge en opgeborgen plekken
waar geen z0nlicht ki ien. Presentat

010584[!017 - Gervical refill =100 stuks
0105040018 - Gervical refill — exrira klein X 50 stuks
0105040019 - Gervical refill - klein X 50 stuks
0105040020 - Gervical refill — middel X 50 stuks
0105040021 - Gervical refill — groot X 50 stuks
0105040022 - Cervical refill — extra groot X 50 stuks

ix Cervical - Matriz para es de Classe V

SeptoMatrix Cervical é um dispositivo para modelar compsitos em restauracdes
Classe V. Suas pontas em formato de concha, disponiveis em cinco tamanhos
diferentes, possuem flexibilidade suficiente para se adaptar a regido cervical do
dente quando comprimida sobre o mesmo, resultando em restauracoes com 6tima
anatomia, reduzindo o tempo de procedimento. Transparente, a SeptoMatrix Cervical
possibilita a wsu_ahzazgao e polimerizagao do composito, reduzindo 0 tempo, de
acabamento e polimento. Uso: Selecionar dentre os cincos tamanhos disponiveis o
que melhor se adaptar ao caso. Adaptar a matriz ao instrumento. Se a cavidade tiver
extensao subgengival, promover afastamento da gengiva. Ao inserir a Gltima camada
de resina, comprimir a matriz contra a regido cervical do dente de maneira que o
escoamento do xcesso_ seja £ara incisal / oclusal. Remover 0s excessos e
polimerizar por 10 sequndos. Remover a matriz e completar a polimerizacao de
acordo com o recomendado pelo fabricante do composito. Realizar os
goced\menlos de_acabamento e polimento normalmente. Disponivel em 5

manhos. Adverténcias, precaucoes e restricoes: Uso profissional. As
matrizes o de uso Ginico. Sua reutilizagao pode causar contaminacao cruzada Em
casos de alergia comprovada a qualquer um de seus componentes, 0 produto nao
deve ser utilizado. Recomenda-se que o uso das matrizes seja sempre acompanhado
pelo isolamento absoluto do campo operatdrio, pois objetos soltos podem ser
engolidos ou aspirados acidentalmente, Qualquer incidente grave relacionado ao
dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do
Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estdo estabelecidos. Limpeza
e esterilizacao: 0s instrumentos sao esterilizaveis em autoclave (126°C — 16min /
134°C —18min). Antes da esterilizacao, realizar a limpeza com o auxilio de dgua e
detergente enzimdtico. Limpeza: Realizar a limpeza com o auxilio de agua e
detergente enzimatico 4 enzimas g&m\\ase‘ Protease, Lipase e Garboidrase) & com
faixa de pH puro entre 6,5 — 7,5. Preparar a §o\u%aq conforme orientagdes do
fabricante. A agua deve Ser pofavel. Para major eficacia, recomenda-sé que a
temperatura esteja entre 40°C e 55°C. Submergir os produtos e deixar em contato
com a solucdo durante 5 minutos. Retirar as pecas e enxaguar com agua corrente
por, no_minimo, 10 sequndos. Secar as pecas com papel absorvente ou lengos
descartéveis. Inspecao: Verifique o produto antes de cada uso, observando se ha
danos nas pontas ou fissuras ao longo do instrumento, e nao utilize nesses casos.
As fissuras sdo indicativos de fragilidade do material, que pode causar a quebra do
produto. Composicao: Instrumentos; Polisulfona.  Matrizes: Polipropileno
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Apresentacao;

0105040017 - Cervical refil — 100 unid. sortidas
0105040018 - Gervical refil — extra grande X 50 unid.
0105040019 - Cervical refil — grande X 50 unid.
0105040020 - Gervical refil — média X 50 unid.
0105040021 - Gervical refil — pequena X 50 unid.
0105040022 - Cervical refil —extra pequena X 50 unid

ix Cervical - Mpo3p:

[ pec

-

Cervical - 370 v via i oA o
KOMMO3UTHbIX PeCTaBpaLiil NP PecTaBpaLutsX 1o V Kiacca, COCTORALMI 13
NATM PasnAUHbX pasMepoB 1 TVOKOW - OBONoUKM  GOpMbl, Marpiisl
obecneuvsaior TonAecHeByio s obnact
NABEHAN “Ha  Hee, KpOME TOro - 0BECreumBaloT ~ XOpOLLYIo
BI3yanVi3aLyiio Pabovero MONA 1 KauecTBeHHylo NONMMEPV3ALI 3a CUeT
n HOCTI, ' Pe3yNIbTaToM ABNAETCA NPEBOCORHAA AHATOMMA 3y6a 1
COKpallieHVe BpeMeHI Ha PeCTaBpaLvio. ~
YKasaHue Ha MCrionb3oBaHme: Bx=|6veg|re Havonee noaxonAUwMi pasvep B
COOTBETCTBIM C Pec 3y60M. YC DUILLY Ha IHCTPYMEHT.
ECM NONIOCTb PACTIONAratTcA HIKe Kpas f1eCHbl, BHITOMHWTE PETPAKLMIO
AECHbI. [T0CTE HATIOKEHIA NIOCTIEAHETO CTIOA KOMTMO3!ITA MPYDKMVTE MaTPVILLY K
TaK, UTOGbI KOMMOUT NIOTEK K Pe3LoBOMY / MPUIKYCHOMY PEriomy.

v 3aBepuuir

w

NO/VIMEPU3ALMIO B COOTBETCTBIN ¢

flocynko's paswepos.
IpefynpexfeHs, Mepbl NPeAoCTOPOXKHOCTI U OrpaHnyeHns: Tonbko Ans
Nia
e

PEKOMEHAIALMAMA  MPON3BOATENA

NPOGECCMIOHANLHOTO MPUMEHEHIA. MaTpiLibl MOXHO UCMOfNb30BaTb TOSBKO
OAVH pas. TOBTOPHOE MCMIONb30BaHN NPUBECTU K MepeKpecTHoMY
3apaxeHuio. Banpelﬂeuo 1Crob30BaTh NPOMAYKT B CJlyyae annepriv Ha ioboi
113 KOMIOHEHTOB, UT00bl M30EaTh ClyuaitHoro MPOMTATLIBAHVA M3AENus,
HEOBXOIMMO BbIMONHUTL MOHYIO M3OAALIMIO ONEPALOHHOTO oA O NiobbiX
CEpbe3HbIX VHUVIHTAX, CBA3AHHbIX C YCTPOWCTBOM, HEOOXOIMO CO0bLLaTH
W3TOTOBUTENIO 'V COOTBTCTBYIOUNM “OpraHaM FOCyAapCTBa, B KOTOPOM
HAXOMATCA MOMb30BATENM YCTPOMCTBA 1 / VI NALIVEHTbI,

OumCTKa 1 Crepunu3aLvs; VIHCTDYMEHT MOXHO CTepVIM30BaTL B ABTOKABE Mpit
T26°C - 16 MHyT / 134°C - 18 MAHYT. [lepef] Crepunv3aUvien BbinonHuTe
QUICTKY C Wi BObI 1 Molol (CTEa.

OunCTKa: BbINOMHUTE OUMCTKY C MOMOLbIO BOAbI M MOIOWETo CPeACTBa,
copepalyero 4 depuenTa_(aminaza, nporeasa, nnasa i Kapooruapasa), ¢
AvanasoHom pH ot 65 Ao 7,5. MoarotoBbte pacTBOp B COOTBETCTBUM C

SeptoMatrix Cervical instrument je koji sluzi za modeliranje kompozitnih materijala
kod restauracija klase V, a sastoji se od pet razli€itih veli¢ina i fleksibilnih Skoljkastin
oblika. Matrice omogucavaju savrSenu prilagodbu ispod desni, na najuzem dijelu
zuba kad zadrzite pritisak te omogucavaju vizualizaciju i polimerizaciju kompozita
Zbog svoje prozirnosti, Rezultat Je izvisna anatomija zuba i skraceno vrijleme
postupka. Kako koristiti: Od pet dostupnih velicina odaberite onu koja se najbolje
prilagodava zubu za restauraciju. Prilagodite matricu instrumentu. Ako kavitet ima
pmé\_renke ispod gingive, 0si uuyte retral cvu gingive. Umetnite zadnji sloj kompozita
1 pritisnite matricu na zub tako da osiqurate profok kompozita u podrucje kavne\aé
okluzalno podru¢je. Uklonite viskove s rubova matrice I polimerizirajte matricu 1

sekundi. Uklonite matricu i dovrSite polimerizaciju u skladu s _preporukama
proizvodaca kompozita. lzvrite postupke zavrsne obrade i poliranja. Dostupno u 5
veli¢ina. Upozorenja, upozoren]le i ogranicenja: Samo za profesionalnu upotrebu.
Matrice sluze za jednokratnu upotrebu, U sluaju ponovne upotrebe moze do¢i do
unakrsne kontaminacije. U slucaju dokazane alergije na neku od komponenti,
nemojte_upotrebljavati proizvod. Kako biste \zb]egh nehoti¢no qutanje proizvoda,
nuzno_je uvi)olp inosti izolirati operativno poje. Svaki ozbiljan Stetni dogadaj. do
kojeg je doslo u vezi s proizvodom trebalo prijaviti urolzv%qacu i nadleznom tijelu
drzave ¢lanice u Koy{n}vse_ korisnik i/ili pacgenl nalaze. Ciscenje i sterilizacija:
Instrument mozete sterilizirati parom pri 126°C — 16min / 134°C — 18min. Prije

inon Kot To o mepninexden o Suagdveid ou
To ,mémé)\mpﬂ £lval EEQIPETIKA QVATOMIA TWV BOVTIW KAl EIWEVOS XPOVOS
enéuBaonc

Koron: ENDEETE ETagd Twv mévte SiaBEoILLY LEVEBGY EKelvo Moy TaipIAlet
KAAUTEPQ 0TO GOV TIPOG AMoKaTacTaon. [MpocappogTe TO TexynTo TolX WA
at0_dpyavo. KONOTNTA éXel UMOOUAIKYeméktacn, sEwBoTe v
an@enon Twv oUAwWV. TOMOBETOTE TO, TENEUTAIO OTPWHA PNTIVNG, OUMMIECTE
T0 TEXVITTG TOIXWHA £VaVTI ToU SovTio) QVayk&CovTag Tn PITIVI Va peet ipog
T

1astusvaher uhastamine: Puhastage ve maatilise 3
ensutimi Famulaas proteaas, lipaas ja karbohiidraas) abil ja puhta pH vahemikuga 6.5
—75. Valmistage lahus ette vastavalt tootja junistele. Vesi peaks olema joogikolblik
Parema efektiivsuse tagamiseks on soovitatav, et temperatuur oleks vahemikus 40°
kuni 55°C. ssukeldage tooted sukeldudes ja laske lahusel 5 minutiks kokku puutuda.
Eemaldage o_sadJa"opulage voolava vee all vahemalt 10 sekundit. Kuivatage tikid
imava paberi vol (ihekordselt kasutatavate salvratikutega. Ulevaatus: kontrollige
toodet enne |Fa kasutamist, veenduge et na?unaned poleks kahjustatud voi ej oleks
molemal instrumendil_pragusid. Sel juhul arge seda kasuiage. Praod viitavad
materjali haprusele, mis voib pohjustada toote purunemise. Sastavs: Instrumenti
polisulfons. Matricas: polipropiléns. Uzglabasana: Uzglabat vésa un sausa vieta,
arpus saules gaismas.
|zskats: )

0105040017 - SeptoMatrix Gervical rezerve - papildeksemplari - 100_gab. .
%05040018 - SeptoMatrix Cervical rezerve - papildeksemplari - seviski liela Xlieli,

jab_
0102040019 - SeptoMatrix Cervical rezerve - liela Xpapildeksemplari - lieli, 50
gab. 0105040020 - SeptoMalrix Cervical rezerve - videja Xpapildeksemplari -

videj! jal . .
01 DAOADUZCIW - SeptoMatrix Cervical rezerve - maza Xpapildeksemplari - mazi, 50
a
1[)504%]022 bSep\nMamx Cervical rezerve - papildeksemplari - seviski maza
gal

Xmazi, 50

SeptoMatrix Cervical - Labipaistev matriits V/ klassi taastustotdeks @

SeptoMatrix instrument, mida 3 komposiitide
modelleerimiseks V Klassi taastustoodes ja mis koosneb viiest eri suurusega ja
Eamduvast keslakuwsl Matriitsid tagavad surve all hoituna tdiusliku subgingivaalse
ohale sobitumise hambakaela piirkonnas, lisaks sellele, et need voimaldavad tanu
Iah\Fa\slvuse\e__komposlm naha ja selle kovastumist. Tulemus on suureparane hamba
anatoomia ja lihem protseduuri aeg. Kuidas kasutada: Valige viie saadaval oleva
suuruse_hulgast selline, mis sobib parandatavale hambale koige paremini. Seadke
matriits instrumendile. Kui kavitest on laienenud subgingivaalseft, tuleb teha igemete
retraktsioon. Sisestage viimane kiht komposiiti, suruge matriits vastu hammast, nii et
komposiit valgub  intsisiooni / oklusioonipiirkonda.  Eemaldage liigne materjal
matriitsi servar eIIHa kovaslaﬁe 10 sekundit labi matriitsi. Eemaldaﬁe malriits ja viige
kovastamine lopule vastaval komgnsudl tootja soovitustele. Tehke viimistlus- Ja
s

Cervical on kasutafakse

erilizacije predmet ocistite pomocu vode i enzimskog T is¢enje:
iscenje Izvrsite uz pomo¢ enzima vode i enzimske deterdzenta 4 (amilaza, proteaza,
lipaza i ugljikohidrata) i s istim rasponom pH izmedu 6,5 - 7,5. Pripremite rjesenje
prema uputama proizvodaca. Voda bi trebala biti pitka. 7a’ bofju” ucinkovitost
Erepmucu e se temperatura izmedu 40°C 55°C. Potopite proizvode i ostavite u
ontaktu 5 minuta s otopinom. Skinite dijelove i isperite pod tekuéom vodom
najmanje 10 sekundi. Komade osuSite upijaju¢im papirom ili maramicama za
Jednokratnu upotrebu. Provjeravanje: Provierite proizvod prije svake upotrebe,
Imajuci na umu da ima vrhova ili pukotina na instrumentu i nemojte ih koristiti u
takvim slucajevima. Pukotine ukazwu na krhkost materijala Sto moze uzrokovati lom
roizyoda. Sastav: Instrumenti: Polisulfon. Matrice: Polipropilen. Skladistenje:
kladistite na suhom i hladnom mjestu, podalje od sunceve svjetlosti. Varijacije

roizvoda:

105040017 - SeptoMatrix Cervical - dopuna 100 komada
0105040018 - SeptoMatrix Gervical - jako velike X 50 komada
0105040019 - SeptoMatrix Gervical - velike X 50 komada
0105040020 - SeptoMatrix Gervical - srednje velike X 50 komada
0105040021 - SeptoMatrix Gervical - male X 50 komada
0105040022 - SeptoMatrix Gervical - iznimno male X 50 komada

@

SeptoMatrix_Cervical J\e/ instrument za modeliranje kompozitnih materialov pri
rekonstrukcijah razreda V v petih razli€nih velikostin in s gn_agnlewo obliko lupine.
Ko so matrice pod pritiskom, zagotavljajo popolno subgingivalno prilagoditev v
cervikalnem predelu zoba, poleg tega pa zaradi svoje prozornosti omogocajo pregled
n ﬁoh[n_egzacuo kompozuneaa maeriala. Rezultat Je odlicna anatomska oblika zoba
n krajsi ¢as izvedbe postopka. Kako ugorabm: ed petimi razli¢nimi velikostmi
izberite tisto, (}:(\ se najbolje prilega rekonstruiranemu zobu. Prilagodite matrico
instrumentu. Ce se Kaviteta nadaljuje v subgingivalni predel, odmaknite dlesen.
stavite zadnjo plast kompozitnega materiala, pritisnite matrico na zob in tako iztisnite
kompozitni material v incizalni/okluzalni predel. Odstranite presezke z robov matrice
in polimerizirajte deset sekund skozi matrico. Odstranite matrico in dokoncajte
pol\merlzamfﬁov v skladu s priporocili proizvajalca kompozitnega materiala. lzvedite
postopke zaklju¢ne obdelave in poliranja. Na voljo v petih velikostih. Opozt
varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovrio uporabo. Mafrice so namenjene
7a enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroéi navzkrizno kontaminacijo,
Izdelka ni dovoljeno uporabljati pri pacientih z alergijskimi reakcijami na katero koli
od njegovih sestavin. Da pacient ne bi pogoltnil izdelka, morate obvezno uporabiti
tehniko popolne izolacije delovnega polja. Treba o vsakem resnem zapletu, do
katerega je prislo v zvezi s pripomockom, obvestiti proizvajalca mpmscjgjm organ
drzave ¢lanice, v kateri ima uporabnik in/ali Famem stalno prebivalisce. Ciscenje in
slenllzacqa nstrument ‘e primeren za sterilizacijo v avtoklavu pri 126°C — 16min /
134°C —18min. Pred sferilizacijo ga ocistite 7 vodo in detergentom, ki vsebuje
encime. Cjscenje: Ocistiti z vodo in enzimatiénim detergentom 4 enzime (amilaza,
proteaza, lipaza In oglikovih hidratov) in s pasom €istega ph med 6,5-7,5. Pripraviti
razstopino skladno ™z navodilom proizvajaica. voda mora biti pitna. za_vecjo
uéinkovitost predlagamo, da naj bo temperatura med 40%c in 56Xc. Potopiti izdelke
in pustiti jih v razstopini za najmanj 10 sekunde. Posuliti dele z vpojnim papirjem ali
z robekim za enkratno uporabo. In3pekcija: preg\sﬁle izdelek pred vsako uporabo in
opazujte. V slucaju, da je kak$na okvara na koncih ali razpoka po celem izdelku ne
uporabljajte ga v fakih slucajih. Razpoke so znak krhkosti materiala, kar lahko
ovzioca lom izdelka. Sestava: Instrumenti: polisulfon. Matrice: ol\proﬁ\\env

SeptoMatrix Cervical - Prozorna matrica za rekonstrukcije razreda V'

Kladiscenje: Hraniti na suhem in hladnem mestu, zaS¢iteno pred soncno svetlobo.
Razlicice izdelkov:
0105040017 - SeptoMatrix Gervical dodatne matrice - 100 kosov

1105040018 - SeptoMatrix Gervical dodatne matrice - zelo velike X 50 kosov
0105040019 - SeptoMatrix Gervical dodatne matrice - velike X 50 kosov
0105040020 - SeptoMatrix Gervical dodatne matrice - srednje X 50 kosov
0105040021 - SeptoMatrix Cervica| dodatne matrice - majhne X 50 kosov
0105040022 - SeptoMatrix Cervical dodatne matrice - zelo majhne X 50 kosov
SeptoMatrix Cervical - Caurspidiga matrica \V klases restauracijam @

SeptoMatrix Cervical ir ko izmantg Z ialu é v
klases restauracijas; tam ir elastigas piecu dazadu_lielumu un formu veidnes.
Atrodoties zemspiediena, matricas_nevainojami veic Zemsmagany adaplacijas
funkeiju zoba kaklina regiona, turklat tas ir caurspidigas un tadejadi nodrosina
redzamibu un kompozitmateriala polimerizéSanas iespeju. Rezultata tiek izveidota

reciza zoba anafomija un samazinats procedarai nepieciesamais laiks. LietoSana:

o pieciem lielumiem ~izvelieties to, kur§ restaurejamajam zobam ir
vispiemerotakais. Uzstadiet matricu Uz ‘instrumenta.Ja dala Kavitates ir zem
smaganam, veiciet smaganu retrakciju. leklajiet pedejo kompozitmateriala kartu un
a\esp\emet matricu pie” zoba, lai kompozitmaterialu virzitu uz okluzalo virsmu.

lonemiet parpalikumus no matricas malam un 10 sekundes polimerizéjiet caur

matricu. Nonemiet matricu un pabeidziet polimerizaciju, \evénlj,iol kompozitmateriala
razotaja iefeikumus. Veiciet péc@fsqud\ un_ puleSanu. Pieejami 5_lielumi.
a

0l Saadaval 5 suuruses, Hoiatused, ettevaatusabinoud La
iirangud:  Ainult erialaseks kasutuseks. Matriitsid on_ainult  dhekordseks
asutuseks. Korduskasutamine voib_pohjustada ristsaastumist. Kui on toendatud
allergia mone koostisosa vasu, ei tohi toodet kasutada. Toote juhusliku allaneelamise
valtimiseks tuleb kasutada toovalja taieliku isoleerimise tehnikat, Igast seadmega
seofud ohujuhtumist tuleks teaada seadme toollale ning kasutaja ja/voi paisiendi
asukohajargse lilkmesriigi pddevale _asulusele. Tirisana un _sterilizacija:
Instrumentu var sterilizét autoklava Sada rezima; 126°C — 16min / 134°C — 18min.
Pirms slenl\zém]@s janomazga ar adeni un fermentativu mazgaSanas lidzekli
Tirisana: Veiciet tirianu_ar adens un fermentativa mazgasanas lidzekla 4 enzimu
pmwlézes proteazes, ﬁazes un oglhidrazes) palidzibu ar tiru pH diapazonu no 6,5
i
i

li

dz 7,5, Pagatavojiet Skidumu saskana ar razotaja noradrjumiem. Udenim jabat
dzeramam. Lai panaktu Tabaku efektivitati, ieteicams, lai temperatara batu no 40°C
lidz 55°C. Legremdejiet izstradajumus un 5 minates atstajiet saskare ar Skidumu.
Nonemiet defalas un vismaz 10" sekundes skam}\el zem tekoSa adens. |zzavejiet
gabalus ar absorbejoSu papiru vai vienreiz lietojamam salvetem. Parbaude;
parbaudiet izstradajumu pirms katras lietoSanas, parbaudot, vai instrumenta uzgali
nav bojati vai plaisas, un Sados gadijumos nelietojie!. Plaisas norada uz materiala
trauslumu, kas var izraisit produkia sapliSanu, Koostis: Instrumendid: poliisulfoon
Matriitsid: Lad Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstult

tsid:
Balkesaval?use est. )

5040077 - SeptoMatrix Cervical tditekogus - 100 thikut
0105040018 - SeptoMatrix Gervical taitekogus - ekstrasuur X 50 ihikut
0105040019 - SeptoMatrix Gervical taitekogus - suur X 50 ihikut
0105040020 - SeptoMatrix Gervical taitekogus - keskmine X 50 thikut
0105040021 - SeptoMatrix Gervical taitekogus - vaike X 50 thikut =~
0105040022 - SeptoMatrix Cervical taitekogus - ekstravéike X 50 Ghikut

SeptoMatrix Cervical - Skaidri V klaseés restauravimo matrica @
SeptoMatrix Cervical yra modeliuoti V klasés,

)/lICONTIKR EPIOX, AQQIPEDTE TN TEQIGOEIQL AN Ta AKpa TU
Kat i na 10

nv !
TeVToy
TEITOU TONGHTOC, AGCIPEOTE TO TERVITO oKD Kl DAOKATPUTE Tov
TIONUEPIOO OULQWVA LIE TIG OUCTACEIC TOU KATAOKEUAOTH NG SPnﬂyac
ExteAéote Tic katoTABWONG, ABECIHO OE 5 peyEd.

GEEIC Kal [6v0 yia emayyehy

XPrion. Ta Texvitd Tolwpata mpoopidovtal yia pia pévo yprion. H

mope( va  TIpOK Shuvon, AV urdpxet
aodedENyEVN AMEPYIQ OF KATIOIO AM6 Ta CUOTATIKA TOU, TO TIPOIOV OEV.
Tipémel va_ypnotoniom@ei. H xprion mdve\ cuviotdral Taviote yia va
anogeuxOel m)gtu KATAnoon TOU TPOIGVTOG, amarteita MARPNG TEXVIKY
QTIOJGVIONCTIEDIOU. TOV XPAGTN Kl TOV AGBEVH, 6TI Ba TIpETELva AVapépEl
KGBE coapd MEPITATIKG TIO' OETICETAL HiE TO' TEXVONOYIKO TPOIGY OToV
KATAOKELAOTH Kat 0TV appodia apyr TOU KPAToug HENOUS oTo oroio ivat
EYKATECTNHEVOG O no’rr}cml/noao Evarl\(' .
KaBapiopog Kal ATogTelpwory: To epyarEio gl va anootepwdel e
QUIOKAEIOTO € 126°C — 16 Aemmta. 7 134°C — 18 Aemtd. Mpw and myv

iPWON, TIPOXWPROTE LE ToV €00 Kal
Svdpaid dhoppuTius. Kedapioioc NELHET oy Kabapen L
fonBeiaevlupiy anoppuriavev4 v Colov (Gondon, npwredon hndon
Kka vdatavBpaked) kat pie kabapd evpog pH PETagL 6,5 - 7,5. NpogToldaTe 1o
CIGAOLG GUQYVG KE TIC ODNYES TOU KITCOKEUAT, T Vepod 6a Tpertet va
ivat ndoio, Tia kakdrepn, ) i

va efva petagy 40°C kat 55°C. BUBIOTE Ta poiovTa Kal GprOTE Ge magr) yia 5

ETTTA IE TO BIGAUL Aq)m{aécns a Kal EEMUVETE
VPO yla Touhdxiotov 10 SeutepOAenTa. STEYWWOTE  Ta Kogx a pE
nopoogITKd a1} paviida pice xprion. Enegpnon: Eyire o
TIPOIGV TIPIV QTG KABE XPaN, TTApATNWVTAC EQV UMTAPXEL {NIA 0Ta AKPA N TiG
PWYHEG KATA_{IKOC TOU OPYAVOU Kl Unv To OE TETOIEC

H0EC. Ol pWyPEC eival é 5 T0U UNKOU, TTOU
Enogsi Va TIPOKAAEGEL OTTAGILIO TOU TTIPOIOVIOG.

GyBeon: Opyava: [oAucoUAp6VN. TERVTA To@paTa: MoAUMpomuAEvVio.
DUNagn: Na uAdooeTal o€ ENpo Kat 6pOCEPO HEPOG Kat vVa TIPOOTATeVETal
ano 10 puc.

Mapousiacn:

7- ix Cervical 6 d
0105040018 - SeptoMatrx Cervical aviaaKTa TIOAU HEYGAG X 50
HOVGdeCQ105! 19- ical Heyaro X 50

10VAOE«
B1 05048020— ix Cervical QVTOANGKTIKO - peoaiio X 50 povadeg
0105040021 - ervical ) 0 G
0105040022 - ix Cervical X 50 Hovadeg

SeptoMatrix Cervical - Transparentna matrica za restauracije klase V

SeptoMatrix Cervcal e instrumentkoise oristiza modelovanjekompozita u
restauracijama klase Y, sastavljen od pet razlicitih velicina i fleksibilnih oblika
skoljki. Matrice_ omogucavaju savrsenu subgingivalnu _adaptaciju
cervikalnom podrugju zuba kada se drzi pod pritiskom, i zahvaljujudi svojoj
fansparentnosti_ omogucava. vizualzacju | polimerizaci “kompozia.
Heaulatje zuzetna anafomija 2uba | skraceno trajanje postupia, :
Kako ce kopuctyt: Izaberite od pet dostupnih velicina jednu koja najvise
gdgovara 2uby koji se restauira. Priagodite matricu | Ako
Supljina ima subgingivaini prod izvedi enje gingive. Stavite
poslednji sloj kormpozita, pritisnite matricu prema zubu | natérajte kompo:
cizalno/okluzalno podrudje. Uklonite viskove sa ivica mati
polimerizujte 10 sekundi i i

i
zavriite

i kioz matricu. Uklonite matricu i zavrsi
k Izvrsite

iju u skladu sa
postupkezavisne obrade | poliranj. Dostupno u s velicina.

" amo za profesionalnu upotrebu.
Matrice su samo za jednokratnu_upotrebu. Ponovna upotreba moze da
izazove unakrsnu kontaminaciju. Proizvod se ne sme Koristitj ako postoji
dokazana alergja na bilo koju od njegovih komponenata. Da bi se izbeglo
slucajno gutanje ovog proizvoda neophodno je primeniti tehni

i
medicinskim sredstv se prijaviti proizvodacu i nadleznim organima
rzave clanice u kojoj je boraviste korisnika i pacijenata,

nwhetbe 1 Crepunitsaymia: Steriliite u autoklavu (126°C - 16min / 134°C
18min). Pre sterilizacije oci i enzimski Ynwih
Unwhetbe usspuiTe

3 IOMON eH3/IMa BOE 1 eH3MMATCKOT ACTEpLieHTa 4
(Avinasa, [poteaza, Slvnasa u YbiKOXVAPATa) 1 Ca YIACTIAM PaCrioHOM X
vavehy 6,5 - 7,5. 1 PacTeop rpema ynyTcTauma npovssohava.
Boga Tpé6a Aa Oyae nuTka. 3a GOy cTnperopyuyje ce

Vavehy 40 5 y

imo kompozitu

instrumentas, esantis”penkiy skirtingy d{,di\q ir lanksciy apvg\ka\u formy, Del
matricy_uzlikrinamas puikus subgingivalinis prisitaikymas prie danties kaklelio
srities, jj spaudziant, be to, leidzia vizualizuoti ir polimerizuoti kom|
erma\nmumo__ Rezultatas — puiki danty anatomija ir sutrumpéjes Bmcedu_ros
aikas. Naudojimas: Pasirinkite iS penkiy_ turimy dydziy tokj, kurj bus galima
gsmausm\ pritaikyti restauruojamam danciui, PritaiSykite matrica prie instrumento
el ertme turi subgingivalinj pailgéjima, atitraukite dantenas. Uzdekite paskutinj
kompozito sluoksnj, prispauskite _mamchi)ne janties, kad kompozitas sutekety |
incizine ar okliuzing sm{v Pasalinkite pertekliy nuo matricos krasty ir polimerizuokite
10 sekundziy per’ mairica, Nuimkite matrica ir baikite polimerizuoti sekdami
kompozito gamintojo nurodymus. Nudailinkite ir nupoliruokite. Yra 5 dydziy.
ﬁpé]lmal atsargumo priemones ir Tik p a na‘udoﬁwmul
fatricos skirtos fik vienkartiniam naudojimui, Pakartotinis naudojimas gali salyqoti
kryzminj_uzkretima. Pasireiskus alergijai vienai i$ sudedamyjy daliy, gaminys
neEaI_\ buti naudojamas. Siekiant iSvengti netycinio Sio gaminio nuri batina
taikyti pilno operacines zonos jzoliavimo technika. Apie su priemone s juSkrlI‘ﬂ_
incidenta turéty bati pranesama [qammlolul Ir fos valstybés narés, kurioje

naudolojas \r}ar_ba) pacientas yra jsisteiges / jsikares, kompefentingai institucijai
Valymas ir sterilizavimas: Instrumentas gali bati sterilizuojamas autoklavu 126°C
—=16min °C—1 Pries sterilizuojant iSplauti vandeniu ir enziminiu valikliu.
Valymas: val¥mq atlikite naudodami vandenf ir enziminj valiklj, Iuvmlj‘ 4 enzimus
$am\|aze‘ proteaze, lipaze ir karbohidraze), isfaikydami gryna pH intervale farp 6,5 i
Tirpala  paruoskite, vadovaudamiesi gamintojo. nurodymais. Turi _bati

paryp  55°L1, MoTonuTe npou3soge v octaguTe
KOHTaKTy 5 MithyTa Ca pacTBOPOM. CKVHUTE AefloBe 1 vcniepuTe o Tekyhom
BOZIOM HajMarbe 10 CekyHau. Komage ocylunTe ynujajyRitm nanvpom wim
MapaNaMa 32 JegoKpaTHY yIOTHeGy. MTposjepa Mposjepure npowsson
npuje Ceake ynioTpebe, inajyhity By fa vivia OLLITeerba Ha BPXOBUMA Wi
NYKOTUHaMa Zly> UHCTPYMEHTa 1 He KODUCTUTE X Y TaKeUiM Cryuajestvia.
[YKOTWHE Cy 3HaK KDXKOCT MaTepwjana LTO MOXe y3pOKOBATH Nom
npoussopa.
Cacr

raB: it Polie i i il
Cimaguure: Cuvati na suvom i hladnom mestu, zasticeno od sunéeve

svetlosti

0105040017 - Cervical dopuna- 100jedinica
18- Cervical refll- ekstra mala X 50 jedinica

19 Cervical refll- mala X 50 jedinica

040020 - Cervical refll - srednja X 50 jedinica

040021 - Cervical refll - velika X 50 jedinica
040022~ Cervical refill - ekstra velika X 50 jedinica
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EN: Medical Device
]IE. Dispositif Médical

NL: Medisch Hulpmidde!
EL Dispositivo Médico

i pala _paruoskile, uda
naudojamas geriamasis vanduo, Siekiant didesnio X 0
kad temperattra baty tarp 40°C ir 55°C. Panardinkite produklus I palaikykite
apsemtus tirpale 5 minutes. Nuimkite detales ir nuplaukite po tekan¢iu vandeniu,
plovimui skirdami bent 10 sekundziy. Nusausinkite dalis sugeriamuoju popieriumi
arba vienkartinemis nosinaitemis. Tikrinimas: patikrinkite produkta pries kiekviena
naudojima, jsitikindami, kad galiukuose néra pazeidimy ir iSilgai {'rank\o nera
jtrakimy, I Siais atvefais nenaudokite. Jtraki rapuma, del

akial jspeja apie medziagos
urio produktas gall sulazti. Sud Instrumentai; Polisulfonas. ' Matricos:

Pu_h%ro‘p\\enas Laikymas: Laikyti sausoje ir vesioje vietoje, saugoti nuo saules
spinduliy. P X

0105040017 - SeptoMatrix Cervical - 100 vienety.

0105040018 - SeptoMatrix Gervical - ypac dideli po 50 vienety
0105040019 - SeptoMatrix Gervical - dideli po 50 vienety
0105040020 - SeptoMatrix Gervical - vidutiniai po 50 vienety
0105040021 - SeptoMatrix Gervical - mazi po 50 vienety
0105040022 - SeptoMatrix Cervical - ypa¢ mazi po 50 vienety

SeptoMatrix Cervical - Alagpaveg TexynTo ToiXwHA Y10 ATOKATACTAGEIG @
KAaongV

To_ SeptoMatrix Cervical eivar é&va_dpyavo ol

u { na

PIVY OF aong 'V, SariBetat EAR]

S10QOPETIKG p&yéé}\en Kal EUENIKTA OXUaTa KEAGQOUG. Tal TEXVITTA Tol(UaTa
TéNe@

ridinajumi, piesardzibas pasakumi un ierobezojumi: Tikai lonalai
lieto3anai. Matrica paredzéta vienreizejai liefosanai. Atkartota lieto3ana var izraisit

OTNV QUXEVIK TIEPIOXT TOU
v

oviiou rav Toug egpappoletal migon. Emione kadiota duvatm

: MegnumHcKoe usgenve
HR: Medicinski Proizvod
SL: Medicinski Pripomoéek
ET: Meditsiiniseade
LV: Mediciniska lerice
LT: Medicinos Prigmone
EL: 1atpotexvohoyIké mpoidv
R: MeauumHcko cpeacteo

ES: Dispositivo Médico
IT: Dispositivo Medicale
L: Wyrobem Medycznym
CS: Zdravotnickym Prostredkem
RO: Dispozitiv Medical

: MEAVLIMHCKO U3fenue
HU: Orvostechnikai Eszkoz
SK: Zdravotnickou Pomockou

wl Manufacturer: TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60 | XV de Novembro, 9944
CEP 89107-000 | Pomerode/SC - Brasil

.55 47 33956115
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